
关于合肥非凡生物科技有限公司

排口 COD 丶氨氮进行量值溯源的说明

合肥非凡生物科技有限公司：

为深入推进重点污染源自动监测设备“三个全覆盖”工作，省生

态环境厅、省市场监督管理局组织开展了对合肥非凡生物科技有限公

司排口 COD、氨氮在线设备量值溯源的工作，要求对 COD、氨氮在线

监测设备进行低、中、高浓度质控样的考核。

根据量值溯源要求，我方运维人员计划于 2021 年 8月 20 日 8：

00 至 20：00 对贵公司排口 COD、氨氮设备进行质控样测量。其中 COD

高浓度为 500mg/L，中浓度为 150mg/L，低浓度为 50mg/L；氨氮高浓

度为 40mg/L、中浓度为 25mg/L，低浓度为 10mg/L。因量值溯源要求

有高浓度质控样测量，因此量值溯源测量期间 COD、氨氮会有超标数

据上传。

特此说明，敬请悉知。

安徽省碧水电子技术有限公司运营部

2021年 08月 20日
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